Ph 7
Temperaturmessung mit einem NTC-Widerstand
LV
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Geräte: Voltcraft-Labornetzgerät (U = 2,0 V), Sensor-CASSY, 

CASSY-Display, NiCr-Ni-Adapter S mit Temperatursensor, 

NTC-Widerstand (Kaltwiderstand 500 Ω), Fixkocher

Versuchsdurchführung und Auswertung:
Untersuche die Abhängigkeit der Stromstärke I durch den 

NTC-Widerstand von seiner Temperatur
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bei der konstanten Spannung U = 2,0 V.

Beginne mit kaltem Leitungswasser und erhöhe die Temperatur 

bis ca. 70 0C in Schritten von ca. 5 0C.

Zeichne das 
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-I-Diagramm des NTC-Widerstands.
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